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* IJTLD 2008 : 392-396  ** IJTLD 2006; 10:422-28 

 

Retard  

8 (0-45) 
jours*  

18 (0-191) 
jours*  

35 (21-56) 
jours**  

35(21-56) 
jours**  

21 (7-49) 
jours**  



Niveau de technologies 



wŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ нлмл ŘŜ ƭΩha{ ǎǳǊ ·ǇŜǊǘ 

 
ÅXpert MTB/RIF devrait être utilisé comme test initial de 

diagnostic chez les patients suspects de TB-MR ou de TB 
associée au VIH 

(Forte recommandation) 
 

 
ÅXpert MTB/RIF peut être considéré comme test de second 

niveau après la microscopie là où la TB-MR et le VIH sont peu 
prévalents, spécialement pour test diagnostic pour les 
expectorations à frottis négatif.  

(Recommandation conditionnelle)  
  

Les enfants sont inclus dans ces recommendations 
Approprié pour le district et centre de santé 



Xpert MTB/RIF: principes et procédures (1) 



Xpert MTB/RIF: principes et procédures (2) 
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Résultats en temps réel directement sur 
lôordinateur 



Evaluation de Xpert MTB/RIF 

¢Ǌƻƛǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ 

1. Etudes multi-centres de 
validation clinique 
(coordonnées par FIND)  

 

2. Etudes de démonstration 
(coordonnées par FIND)  

 

3. Etudes mono-centriques 
ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ όƳŜƴŞŜǎ ǇŀǊ 
investigateurs)  

 

ü1,730 sujets sur 5 sites 
ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ όп Ǉŀȅǎύ  

 

 

ü6,648 sujets sur 9 sites 
ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ όс Ǉŀȅǎύ  

 

ü4,575 sujets dans 12 études 
(9 pays)  

 

 



UCT SAMRC 

HIV 77% 72% 

TB (C+) 39% 13% 

MDR TB 10% 9% 

Hinduja 

HIV 5% 

TB (C+) 60% 

MDR TB 50% 

STI 

HIV 5% 

TB (C+) 42% 

MDR TB 31% UPCH 

HIV 2% 

TB (C+) 61% 

MDR TB 7% 

{ŜƴǎƛǘƛǾƛǘŞ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘΩǳƴ ǎƛƳǇƭŜ ǘŜǎǘ ·ǇŜǊǘ фнΦн҈ 

Frottis-négatif/ Culture-positive:  
Simple test Xpert -  72.5% sensitivité;  
Deux tests 85.1%; Trois tests 90.2% 

Détection de la résistance à la Rifampicine   
sensitivité 98%; specificité 99% 

Etudes multi-centres FIND de validation  
4 sites de géographie et épidémiologie différentes  

Boehme, NEJM 2010 



Manila Philippines 

HIV <1% 

TB (C+) 20.3% (12/59) 

MDR TB 53.7% (116/216) 

Kampala Uganda 

HIV 100% 

TB (C+) 42.3% (120/284) 

MDR TB 2.2%  (3/134) 

Lima Peru 

HIV 3% 

TB (C+) 16.8% (126/752) 

MDR TB 8.1%  (13/161) 

Vellore India 

HIV <1% 

TB (C+) 9.8% (73/744) 

MDR TB 6.7% (6/90) 

Baku Azerbaijan 

HIV 6% 

TB (C+) 47.5% (179/377) 

MDR TB 22.4% (52/232)) 

Cape Town South Africa 

HIV 77% (K), 30% (P) 

TB (C+) 26.4% (289/1096) 

MDR TB 3.9% (17/437) 

Sensitivité 
 
TB PULMONAIRE 
Frottis pos. /Culture pos. 98 % 
Frottis neg. / Culture pos. 77% 
 
VIH + 82% sensitivité 
VIH - 91% sensitivité 
 
 
RESISTANCE à la RIFAMPICINE  
Sensitivité 95% 
Spécificité 98% 
 

Etudes multi-centres FIND de démonstration  
9 laboratoires de district et sous-district et centres de microscopie dans 6 pays  

Boehme, Lancet 2011 



{ŜƴǎƛǘƛǾƛǘŞ ϧ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞ ŘΩ·ǇŜǊǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ 
microscopie par statut VIH  

Boehme, Lancet 2011 



Etudes mono-ŎŜƴǘǊƛǉǳŜǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ 

5ƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎΣ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ 
pulmonaires et extra-pulmonaires 

 

Détection de la TB 
Å {ŜƴǎƛǘƛǾƛǘŞ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛǾŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ фн҈ 

Å {ǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛǾŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ фу҈ 

 

Détection de la résistance à la rifampicine 
Å {ŜƴǎƛǘƛǾƛǘŞ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛǾŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ фу҈ 

Å {ǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛǾŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ фф҈ 

 

 

 

 

 

 

 



{ŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǘƛŜƴǘǎ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ  



Positionnement et critères de sélection des sites 
pour introduction de Xpert MTB/RIF 

1. Idéalement au niveau intermédiaire, pas au niveau du laboratoire central 
ou de référence  

2. Ampleur du problème de TB résistante ou associée au VIH 

3. Charge de travail actuelle ou estimée dans le centre de santé (en prenant 
ŎƻƳǇǘŜ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ άп ƳƻŘǳƭŜǎέ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ мр-20 tests/jour)  

4. Infrastructure: apport électrique stable, sécurité de la pièce, ordinateur 
et cartouches, température ambiante adéquate 

5.  Disponibilité de personnel qui peut être formé, réalise les tests et garde 
ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ŝƴ ōƻƴ ƻǊŘǊŜ 

6. /ŜƴǘǊŜ ǾŜǊǎ ƭŜǉǳŜƭ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ƻǳ ƭŀ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ǇŀǘƛŜƴǘǎ 
est possible  

7. Capacité suffisante de traitement pour la TB sensible et la TB-MR 

 

 

 



Considérations pratiques et opérationnelles 

 
V Plateforme technologique pour autres diagnostiques (MRSA, MST, dans le futur 

charge virale VIH) 

VbΩŞƭƛƳƛƴŜ Ǉŀǎ ƭŀ microscopie conventionnelle, culture et tests de sensibilité aux 
médicaments 

V Demande un apport électrique constant 

V Gamme de températures ambiantes de fonctionnement max. 30CÁ (sous 
révision) 

V Nécessite un espace de stock pour les cartouches (à 2-28CÁ), durée de 
conservation 18 mois  

V Capacité pour un système à 4 modules est de 15-20 tests/jour (en fonction des 
heures de travail, chaque test 100 min.)  

V Nécessite une calibration annuelle 

V Nécessite des mesures de bio-sécurité similaires à celles de la microscopie 
conventionnelle  



Tarifs préférentiels et pays éligibles* 
Afghanistan Chile Ghana Libya Pakistan Sudan, South 

Albania China Grenada Lithuania Palau Suriname 

Algeria Colombia Guatemala Macedonia Panama Swaziland 

Angola Comoros Guinea Madagascar Papua New Guinea Syria 
Antigua and 
Barbuda 

Congo, Democratic 
Republic of the Guinea-Bissau Malawi Paraguay Tajikistan 

Argentina Congo, Republic of the Guinea, Equatorial Malaysia Peru Tanzania 

Armenia Costa Rica Haiti Maldives Philippines Thailand 

Azerbaijan Cote d'Ivoire Honduras Mali Romania Timor-Leste 

Bangladesh Croatia India Mauritania Russia Togo 

Belarus Cuba Indonesia Mauritius Rwanda Tonga 

Belize Djibouti Iraq Mexico Saint Kitts and Nevis Tunisia 

Benin Dominica Jamaica 
Micronesia, Federated 
States of Saint Lucia Turkmenistan 

Bolivia Dominican Republic Jordan Moldova 
Saint Vincent & the 
Grenadines Tuvalu 

Bosnia and 
Herzegovina Ecuador Kazakhstan Mongolia Samoa Uganda 

Botswana Egypt Kenya Montenegro Sao Tome and Principe Ukraine 

Brazil El Salvador Kiribati Morocco Senegal Uruguay 

Bulgaria Eritrea Korea, North Mozambique Serbia Uzbekistan 

Burkina Faso Estonia Kosovo Myanmar (Burma) Seychelles Vanuatu 

Burundi Ethiopia Kyrgyzstan Namibia Sierra Leone Venezuela 

Cambodia Fiji Laos Nauru Solomon Islands Vietnam 

Cameroon Gabon Latvia Nepal Somalia Western Sahara 

Cabo Verde Gambia, The Lebanon Nicaragua South Africa Yemen 
Central African 
Republic Gaza and West Bank Lesotho Niger Sri Lanka Zambia 

Chad Georgia Liberia Nigeria Sudan Zimbabwe 

Système GeneXpert 
4 modules  

avec desktop �² �����·���������� 
avec laptop �² �����·���������� 
 
Cartouche �² 16.86 $ 
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*as of 19.02.2011 


